I] LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

REF.82300 Stringipolso in neoprene
REF.82600 Stringipolso in neoprene con presa pollice

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilita,
che il presente dispositivo medico ¢ di classe | ed & stato fabbricato secondo i requisiti
richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte
in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un
utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® & un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo
che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. E consigliabile non stringere eccessivamente
il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi
e/o vasi sanguigni sottostanti.

In caso di dubbio sulle modalita di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista
o0 un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta
interna. E consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non
applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga
prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in
conformita alle esigenze individuali.

Per garantirne I'efficacia, la tollerabilita e il corretto funzionamento & necessario che
I'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico
ortopedico.

La responsabilita del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato.
Lortesi & fatta per I'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante
declina ogni responsabilita, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi
medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o
irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione
anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravita,
segnalare il fatto al fabbricante e all'autorita competente del proprio Stato. Lefficacia
ortopedica del prodotto & garantita solo con I'utilizzo di tutte le sue componenti.

ASSORTIMENTO/TAGLIE
REF.82300 / REF.82600

Universale

Colore: beige - ambidestro

MANUTENZIONE

% Non candeggiare & Pulizia chimica non consentita

2 Non stirare Bl Non asciugare in asciugatrice

wg Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30° con sapone neutro; lasciare
asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

Object 82300

+ Postumi dei traumi distorsivi del polso

+ Tendiniti e tenosinoviti

« Patologie degenerative infammatorie del polso

Object 82600

« Postumi dei traumi distorsivi del pollice
- Rizartrosi in fase acuta

« Artrosi del pollice

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI
Object 82300

« Struttura in neoprene bifoderato
+ Chiusura a mezzo Velcro®

Object 82600

« Struttura in neoprene bifoderato

« Proiezione cilindrica per I'alloggiamento e la stabilita del pollice
+ Chiusura a mezzo Velcro®

APPLICAZIONE

1 Infilare il pollice nell'apposita apertura (A).

2 Tenere ben tesa la lingua del polsino sull'interno del polso (B).

3 Far girare la fascetta (col Velcro®) intorno al polso e fissare il cinturino di chiusura (C).

i MPOYUTANTE BHUMATE/IbHO JAHHYIO NUHCTPYKLIMIO U COXPAHWUTE EE

REF.82300 baHpa) Ha 3anficTbe U3 HeonpeHa
REF.82600 banpa Ha 3ansicTbe U3 HeonpeHa ¢ 3axBaToM 60/1bLIOro NanbLa pyKu

LEKJTAPALLUA O COOTBETCTBUU OT NPOU3BOAUTENSA

Mpoussogutens B nuue komnaHum ORTHOSERVICE AG 3asBnsieT 0 CBO€I UCKITHOUNTENbHOIA
OTBETCTBEHHOCTM, YTO 3TO MEAMLMHCKOE n3aenue knacca |, u n3rotoBneHo B COOTBETCTBUM
¢ Tpe6oBaHuamu PernamenTa EC 2017/745 (EU MDR).

9TV MHCTPYKLMM GbiNM NOATOTOBMEHBI B COOTBETCTBUM C OCHOBOMOMAraloWyUMi NpUHLMNamm,
YNOMAHYTbIMMU Bbiwwe. OHM NpeJHa3HayeHbl A1 06eceyeHns Haanexawero 1 6e3onacHoro
MCNONb30BaHUs MEAULIMHCKOTO U3Lenus.

TOProBblE MAPKU MATEPWAJIOB
Velcro® - aT0 3aperucTpupoBaHHas ToproBas Mapka komnaiuu Velcro Industries B.V.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTH

HanpsixeHue, co3faBaemoe M3feNveM He [AOMKHO CAABMMBATb MOBPEX/EHHbIE YYacTK
KOXM UNKU Onyxonu. He peKoMeHAyeTcs CNMLIKOM MepeTaryBath U3fenve BO U36exaHue
HeXenaTenbHOro AaBNEHNsI Ha HEPBHBIE U COCYANCTbIE OKOHYaHMS. B cnyyae BO3HUKHOBEHMS
COMHEHWiA B NPUMEHEHUM U3[EeNUs 06paTUTeCh K Bpauy, hUanoTepaneBTy, TeXHUKY-0pTonesy.
03HaKOMbTECb BHUMATE/IbHO C COCTaBOM U3/i€NNsl, KOTOPbIIA YKa3aH Ha BHYTPEHHEN aTUKETKe.
He pekomeHgayeTcs ofeBaTb U3fienve B6NU3U OTKPBITOrO OrHs. He MpUMEHATb Npu NpsiMOM
KOHTaKTe C OTKPbITbIMY PaHaMK.

MPEAYNPEXAEHUA
ITOMEAMLMHCKOENPUCTIOCOBIEHNE AOMKHO 6bITbBLINMMCAHOBPAYOM NN PU3NOTEPANEBTOM
1 HaNoXEeHO TEXHUKOM-OPTONEAOM B COOTBETCTBUM C MHAUBUAYANbHBIMU NOTPEGHOCTAMM
nauueHTta. [lpaBunbHOE NPUMEHeHWe W3ZEeNUA HeobXoAuMMO ANs obecrneyeHus ero
3addeKTUBHOCTU. Bce M3MEHEHUS| KOHCTPYKLMM [OMKHbI 6biTb HasHauyeHbl Bpayom/
(m3noTepaneBToM/TeXHUKOM-0pTONeAoM. MpPOU3BOAUTENb HE HEceT OTBETCTBEHHOCTb
B CNyyae HeHaAJNeXallero Ucnonb3oBaHWs M3fenus. PeKOMeHAyeTcs WCMonb3oBaTb
TONbKO AN OAHOTO MauWeHTa, B MPOTUBHOM CJyyae NPOM3BOAMTENb CHUMAET C cebs
BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb OCHOBbIBAasACb Ha TPEBOBaAHMAX K MEAULMHCKAM U3AENUsM.
Y rMnepyyBCTBUTENbHBIX MALUEHTOB MPU HEMOCPEACTBEHHOM KOHTaKTe C KOXei MoryT
MOABUTLCA NOKPACHEHWE UK Pa3apaXeHue.

B cnyyae BO3HMKHOBEHMA 6ONEBbLIX OLLyLIEHWIA, OTEKOB, MPUNYXIOCTE HEMEANEHHO
o6paTUTECh K CBOEMY JNleyalieMy Bpauy, U MpM Hanuuuu CepbesHblX MoCNefcTBuii
npoMHGOPMUPOBATL MPOM3BOAUTENS W KOMMETEHTHble OpraHbl B COOTBETCTBYHOLLEIH
cTpaHe. ddheKTUBHOCTD MEAULIMHCKOTO U3fenus GyAeT obecneyeHa TONMbKO B chyyae
1CMO/b30BaHMNSA BCEX r0 KOMMOHEHTOB.

TABJIULLA PASMEPOB
Apr REF.82300 / REF.82600

Pa3smepb! YHuBepcanbHbiit

LiBeT: GexeBblii - ogxoanT Ans 06enx pyk

yxop 3A U3JENUEM
% Heot6enuBatb X He nopBepraTb XMMUYECKOI YNCTKE
2 He rMaanTb Bl He cywwnTb B Ccywinke

wd WHCTpyKLMmM No MbITbto: PyyHas cTupka B 30° C ¢ HeliTpanbHbIM MblJIOM.

Bbi6pacbiBaTh B MeCTax, CreLuanbHo npeHasHauyeHHbIX Ans c6opa Mycopa Kak camo
U3fenue, Tak 1 M6yt U3 COCTABNAIOLLMX ro YacTeil.

NOKA3AHUA

Object 82300

+ MocneacTeua BbIBUXOB 3anACTbsl

* TeHANHUTbI U TEHOCUHOBUTDI

+ BocnanutenbHble fereHepaTuBHble 3a60N1eBaHNs 3aNACTbs

Object 82600

+ MocnepacTBuMs BbIBMXOB 60/bILOTO NanbLa pyku
+ Pusaptpos B ocTpoii (pase

+ ApTpo3 60M1bLLIOro nanbLa pyku

NPOTUBOMOKA3AHMA
Ha flaHHbIi MOMEHT NPOTUBOMNOKa3aHNA He BbIABMIEHbI.

XAPAKTEPUCTUKN U MATEPUAJIbI

Object 82300

* KOHCTPYKLMS U3 HeonpeHa C JBOMHOI nofKnaakon

+ 3acTernBaHue ¢ NOMOLLbIO 3aCTEXKM Ha nunyykax Velcro®

Object 82600

* KOHCTpYKLMS U3 HeonpeHa C JBOMHOI nofKnaakon

+ LlunuHApuYyeckas npoekumus Ans pa3MeLLeHus 1 YCTOWYMBOCTY GONbLLIOTO Nanblia pyku
+ 3acTeruBaHue C MOMOLLbIO 3aCTEXKN Ha nunyykax Velcro®

KAK MPUMEHUTDb OPTE3

1 BcTaBbTe 60N1bLIOI NaneL pyku B cneuuanbHoe oTepcTye (A).

2 XOpoLuOo HaTAHUTE A3bIYOK HaMyNbCHUKA Ha BceM 3anacTbe (B).

3 06epHuTe NeHTy (c 3acTexkoit Ha nunydkax Velcro®) Bokpyr 3anscTbs u 3admkcupyiite
3acTeruearownin pemeluok (C).
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SINGLE PATIENT

MULTIPLE USE
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REF.82300
Neoprene wrist support

REF.82600
Neoprene wrist support
with thumb

DESIGNED AND
DEVELOPED IN
SWITZERLAND

>

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

- Die in diesem Dokument vorhandenen Beschreibungen und Bilder dienen nur zur
Veranschaulichung und zu kommerziellen Zwecken. Orthoservice behilt sich das Recht vor,
Anderungen entsprechend den eigenen Anforderungen vorzunehmen.

- The descriptions and images in this document are for illustrative and commercial purposes only.
Orthoservice reserves the right to make modifications without prior notice based on their needs.

- Les descriptions et les images contenues dans ce document sont présentées a titre d’'exemple et a
des fins commerciales. La société Orthoservice se réserve le droit de les modifier selon ses besoins
- OnucaHus ¥ M306paxeHus, NPeACTaBNEHHbIE B 3TOM AOKYMEHTE HOCAT PEKOMEHAATENbHbIii

¥ KOMMepYeckuii xapakTep. Komnanus OpTocepBuUC OCTaBAISET 3a CO60Ii NPaBo Npu
HEeo6X0ANMOCTU BHOCUTb 3MEHEHHS.

~ Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e
commerciale. Lazienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessita.

UNIEN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015

[ CE A

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 - Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
FlugstraBe 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 - Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 416a - 42-209 Czestochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 - (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl - info@orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.I.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 - 1220121 Milano (MI) - Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 - 1-20843 Verano Brianza (MB) - Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 - Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com - www.roplusten.com

Societa soggetta a Direzione e Coordinamento '
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)

6830 Chiasso (TI) - Switzerland
ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better
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== 3} = BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFALTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

REF.82300 Handgelenkbandage aus Neopren
REF.82600 Handgelenkbandage aus Neopren mit Daumenstiitze

KONFORMITATSERKLARUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklart, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung,
dass dieses vorliegende Medizinprodukt der Klasse | angehdrt und gemaR den Anforderungen
der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter
Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemafen und
sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewahrleisten.

WARENZEICHEN DER MATERIALIEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE ANWENDUNG

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeiibte Druck nicht auf die Teile des Kdrpers
einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen.

Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine iibermaRigen, lokalen
Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder
BlutgefaBe auszulosen. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt,
Physiotherapeuten oder Orthopaddietechniker wenden. Bitte sorgfaltig das Innenetikett mit
der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der
Nahe von offenen Flammen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das fiir die unten aufgefiihrten spezifischen Indikationen
bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem
Orthopadietechniker entsprechend den individuellen Bediirfnissen angepasst wird.

Um die Wirksamkeit, Vertraglichkeit und korrekte Funktionalitdt zu gewahrleisten, muss
die Applikation mit groRter Sorgfalt durchgefiihrt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/
Physiotherapeuten/Orthopédietechniker vorgenommene Einstellung verdndert werden.
Bei nicht bestimmungsgemé&Rer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung
des Herstellers. Die Orthese ist nur fiir den Gebrauch durch einen einzigen Patienten
bestimmt, andernfalls iibernimmt der Hersteller keine Haftung gemaR der Verordnung
fiir Medizinprodukte. Bei iiberempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt
zu Rotungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen,
Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden
und, in besonders schwerwiegenden Fallen, die Tatsache dem Hersteller und der zustandige
Behorde in eigenen Land melden. Die orthopadische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann
gewdhrleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GROSSEN
REF.82300 / REF.82600

Artikelnummer

GroBe EinheitsgroBe

Farbe: Beige - Beidseitig anwendbar

PFLEGE

% Nicht bleichen & Keine chemische Reinigung

2 Nicht biigeln B Nicht im Trockner trocknen

wy Waschanweisung: Handwéasche bis 30° C mit neutraler Seife, nicht in der Nahe von
Warmegquellen trocknen.

Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

ZWECKBESTIMMUNG
Die Handgelenkbandage Object 82300 / 82600 ist ausschlieBlich fiir die orthetische
Versorgung des Handgelenks und des Daumens einzusetzen.

INDIKATIONEN

Object 82300

+ Verzerrungen des Handgelenks

+ Tendinitis und Tenosynovitis

+ Degenerative Entziindungen des Handgelenks

Object 82600

+ Verzerrungen des Daumens
+ Akute Rhizarthrose

+ Arthrose des Daumens

KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN UND MATERIAL
Object 82300

+ Aus doppelt gefiittertem Neopren
+ Mit Klettverschluss

Object 82600

+ Aus doppelt gefiittertem Neopren

« Stiitzrohre zur Stabilisation des Daumens
+ Mit Klettverschluss

ANLEGEN

1 Den Daumen durch die Daumendffnung stecken (A).

2 Die Lasche an der Innenseite des Handgelenks fest spannen (B).

3 Die Lasche mit dem Klettband um das Handgelenk ziehen und mit dem Klettriemen
verschliessen (C).

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

REF.82300 Neoprene wrist support
REF.82600 Neoprene wrist support with thumb

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this
is a class | medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU
Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the
aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the
medcal device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body
with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid
generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/
or blood vessels. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist,
or an orthopedic technician. Read the product composition on the internal label carefully.
We recommend to not wear the device in the proximity of free flames. Do not apply in direct
contact with open wounds.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below,
be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician,
according to the specific needs of the patient.

To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried
out with the utmost care. Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/
or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of
inappropriate use or adaptation. The orthosis is made and to be used by only one patient.
Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as
provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact
with the skin may cause redness and irritation.

In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor
immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to
the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of the
orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE
REF.82300 / REF.82600

Universal

Color: beige - fits right and left

MAINTENANCE

2 Do not bleach & No chemical cleaning

2 Do not iron El Do not tumble-dry

wd Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap (a sponge is
recommended); do not dry in the vicinity of heat sources.

Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

INDICATIONS

Object 82300

+ Wrist sprains

+ Tendonitis and tenosynovitis

+ Inflammatory degenerative wrist diseases

Object 82600

+ Sprained thumb

« Severe carpometacarpal osteoarthritis
+ Thumb arthrosis

CONTRAINDICATIONS
Currently no known.

FEATURES AND MATERIALS
Object 82300

+ Double-lined neoprene

+ Velcro® fastening system

Object 82600

+ Double-lined neoprene

+ Stay and stability of thumb
+ Velcro® fastening system

PUTTING ON THE APPLIANCE

1 Slide the thumb through the opening provided (A).

2 Hold the end of the wrist wrap firmly on the inside of the wrist (B).

3 Wrap the part with Velcro® around the wrist and fasten in place with the strap (C).

[l ] LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

REF.82300 Serre-poignet en Néoprene
REF.82600 Serre-poignet en Néopréene avec prise du pouce

DECLARATION DE CONFORMITE

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que
ce produit est un dispositif médical de Classe | et qu'il a été réalisé conformément aux
conditions requises par le Réglement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées
en accord avec ledit réglement et ont pour but de garantir I'utilisation correcte et slre du
dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATERIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Veiller a ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps
présentant des lésions, enflures ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer
le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter la
compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes
d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste.
Lire attentivement la composition du produit sur I'étiquette située a l'intérieur. Il est
recommandé de ne pas porter le dispositif a proximité de flammes nues. Ne pas appliquer
en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement congu pour les indications reportées ci-dessous, il est
conseillé de I'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire
appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin
de garantir son efficacité, sa capacité a étre toléré et son bon fonctionnement, le produit
doit absolument étre appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage
effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation
ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. Lutilisation de
l'orthése est prévue pour un seul patient a la fois ; dans le cas contraire, le fabricant décline
toute responsabilité, conformément aux dispositions du réglement relatif aux dispositifs
médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des
rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tuméfactions ou en
cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement a son médecin et, en cas
de probleme particulierement grave, signaler le fait au fabricant et a I'autorité compétente
de son pays. Lefficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec
tous ses composants.

SELECTION/TAILLES
REF.82300 / REF.82600

Universelle

Couleur: beige - ambidextre

ENTRETIEN

% Ne pas blanchir & Pas de nettoyage chimique

2 Ne pas repasser B Ne pas sécher en séchoir

wg Instructions de lavage: lavage a la main jusqu'a 30° C avec du savon neutre.
Laisser sécher loin de toute source de chaleur.

Lorthése et ses composants doivent étre éliminés en respectant les normes
environnementales.

INDICATIONS

Object 82300

+ Séquelles d’entorses du poignet

+ Tendinites et ténosynovites

+ Pathologies dégénératives inflammatoires du poignet

Object 82600

+ Séquelles d’entorses du poignet
« Rhizarthrose en phase aigué

« Arthrose du pouce

CONTRE-INDICATIONS
Actuellement non connues.

CARACTERISTIQUES ET MATERIAUX
Object 82300

« Structure en Néopréne doublé

* Fermeture a Velcro®

Object 82600

« Structure en Néopréne doublé

« Elément cylindrique pour le logement et la stabilité du pouce
+ Fermeture a Velcro®

ENFILAGE

1 Enfiler le pouce dans l'ouverture prévue a cet effet (A).

2 Tenir la languette de la manchette bien tendue sur l'intérieur du poignet (B).

3 Faire tourner la petite bande (avec Velcro®) autour du poignet et fixer la sangle de
fermeture (C).



